
FUS080/FUE080 – 警告 F9 
 
原因： 
当数据记录器时间间隔结束，内部数据记录器达到高限位“太高消耗量限位值”。这个限

位值的检查始终和“累加器 1”相关。 
 
限位值在PDM第“602”行： 

 

  

 

预设值 1000 m3 ，但是现在可以设 1000000000 m3 – 最大 3.4 E +38 。 

 

 

错误复位在PDM第“209”行： 

 

 

 
 

复位：改变第“209”行为“Yes”然后传送数据。 
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